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Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

CaPh Calcium mmol/l
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* Концентрация калибратора вводится в соответствии с паспортным значе-
нием. Фактор будет рассчитан автоматически после калибровки.
   Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями  
производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в 
соответствии с местными требованиями.
  При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, 
убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов 
нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.
    Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за 
диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может 
быть отключен.
    Адаптации применимы к анализатору с кюветой 6мм.
  Согласно инструкции к реагенту, для корректного измерения по даннму 
анализу требуется бланк образца. Анализаторы серии Metrolab-2300 позво-
ляют работать в режиме EndPoint только с медленно протекающими реакци-
ями, для быстротекущих реакций производитель рекомендует режим Color, 
при использовании которого проводится измерение бланка реагента.
    Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно
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