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Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

*TruCal U

Bil-D

Bil-D

Bil-D

12

120

30

540 700
END

+
27
100

0 170

0

0 3.4

mkmol/L 2

AB

0 3.4

1

Serum

Serum

Serum

Y=AX+B 2

None
-99999 99999

999

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями произ-
водителя.  При  использовании  единиц  измерения,  отличающихся от приведенных, 
убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных 
значений и линейности метода введены в этих же единицах.

*-вводится из паспорта к калибратору  (TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Тел.:   (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru сайт:    www.diakonlab.ru




